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AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR 

 

NATIONAL AGENCY FOR 

SOLVING COMPLAINTS 

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, 

tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md 

 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 

privind achizițiile publice, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

adoptă următoarea: 

D E C I Z I E 

Nr. 03DS-50-22  Data: 11.11.2022 

Prin contestația, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea 

Contestațiilor cu nr. 02/949/22 din 10.11.2022, depusă de către IM „Vivamed 

International” SRL, adresa: mun., număr de identificare (IDNO):, împotriva cerințelor 

documentației de atribuire elaborată de către IP Oficiul de Gestionare a Programelor de 

Asistență Externă, adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolitul Banulescu Bodoni 57/1, of. 

304, număr de identificare (IDNO): 1008601000433, tel.: 022238247, e-mail: 

irina.postolachi@ogpae.gov.md, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 

procedurii de achiziție publică nr. MD-1667232545265, în vederea atribuirii 

contractului de achiziție publică, având drept obiect „Achiziționarea computerelor 

tomograf, conform necesităților IMSP”, s-a solicitat modificarea cerințelor 

documentației de atribuire.  

În vederea emiterii prezentei decizii, Agenția învederează prevederile art. 85 alin. 

(14) din Legea nr. 131/2015 care dispun că „În cazuri temeinic justificate și pentru 

prevenirea unei pagube iminente, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, 

până la soluționarea fondului cauzei, poate să dispună, prin decizie, în termen de 3 zile, 

inclusiv la cererea părții interesate, suspendarea procedurii de achiziție publică”, precum 

și prevederile alin. (15) din același articol, potrivit căruia „În sensul prevederilor alin. 

(14), Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor soluționează cererea de 

suspendare luând în considerare consecinţele acestei măsuri asupra tuturor categoriilor 

de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public”. 

Contestația a fost formulată împotriva documentației de atribuire, fiind invocat 

faptul că, IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă nu a venit cu un 

răspuns la solicitările de clarificare pe platforma MTender, pe marginea cerințelor 

indicate de către aceasta în caietul de sarcini, contestând în acest sens, următorii 

parametri tehnici: 

„… paramentrul Timp de rotatie standart, uscat, 360 Grade – 0,8 sec.  

Daca au fost solicitate optiunile cardio, timpul de rotatie 0,8 sec nu este suficient 

pentru diagnostic calitativ (rezolutie temporala este mare). Va rugam sa acceptatati 

modificarea parametrelor: Timp de rotatie standart < 0,4 Secunde.  
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La parametrul detectorului, sectiunea de imagine reconstruita cu valori cuprinse 

in diapazonul: 0,6-10 mm in loc de 0,625 mm. - rugam modificare la 0,6mm (slice mai 

mic).  

La punctul X ray tube , durata de viață estimată a tubului ≥200.000 rotații sau cel 

puțin 18 luni.  

Parametrul acesta nu este clar, ce fel de rotatii si ai cui ?Dar presupunem sa este 

indicat in scansecunde. Va rog concretizati unitatea de masura. Majoritatea 

producatorilor durata de viață a tubului indica in scansecunde.  

La punctul X-Ray Generator, KW iesire – 100 KW.  

La punctul X-ray generator este menționat că el trebue sa aibă putere la iesire 

≥100kW. dar curentul 20 (±10) pînă la 600 (±50). Cu curentul de 600 ma chiar la cea 

mai mare tensiunie 140 kV avem puterea numai 84 kW. (140kV*0,6A=84kWt). 

Curentele maximale al generatorului nu se indica pentru cele mai mari tensiuni, mai 

des ele sunt indicate pentru 100 KV și pentru această tensiune și curentul de 600 ma 

puterea generatorului va fi 60 kW. Puterea adecvata pentru generator pentru curentul 

cu 600mA cu rezervă de putere este de 70- 75 kW. Dacă luăm costul unul CT cu un 

generator de 75 kW ca 1 unitate atunci costul unui CT de 100kW va fi mult mai mai 

mare.Solicităm sa fie schimbată putera generatorului ca să corespunda curentului de 

pîna la 600 mA. Preferabil 70-75 kW care va fi destul pentru indeplinirea investigatiilor 

de calitate inalta se va micsora mult doza de radiatie a pacientului.  

La punctul masa pacient:  

La multi producători in configurația de bază a CT se include o masa standartă. 

1.Interval de mișcare Longitudinal, cm ≥160 2.Raza de scanare, cm ≥160 3. Greutatea 

pacientului, kg ≥225 4.Viteza mișcarii bratului mesei orizontală 200 mm/sec. Daca se 

comandă o masa cu parametrele solicitate la licitatie și se va comanda o masa de 300 

kg costul fiecarui CT se va mari cu 5-7 %. Din punct de vedere economic, este preferabil 

de schimbat parametrii mesei conform meselor standarte a mai mulți producători. 

Pentru investigații cardiovasculare cu contrast, viteza mișcării bratului mesei 

orizontală de 200 mm/sec este standart, viteza cerută in specificație de 100mm/sec nu 

este suficientă. Solicităm să fie schimbati parametrii mesei pacientului la cele indicate 

de mai sus.  

La punctul Stație de lucru post-procesare cu monitor dublu cu cel puțin 

următoarele caracteristici:  

Este rezonabil pe așa CT performante in loc de o stație de lucru cu două monitoare, 

de instalat un server cu două licenții a programelor cerute în tender și 2 computere cu 

cerințe mai mici conectate la server (thin client). Asta va permite lucrul a doi medici 

concomitent cu orice program pe server.  

La punctul cerințe de instalare ,parametrul – Conectare electrica directa a 

echipamentului. Conexiunea se va realiza direct la retea cu intrerupator 

termomagnetic, trebuie să fie schimbat din punct de vedere a securitații. Solicitam să 
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fie schimbat acest punct la fel. Conexiunea se face la un dulap electric cu sistemul de 

protecție (residual current, short current) cu butoane de stopare/pornire și butoanele 

stop urgent in camera de examinare și in camera de control ce deconectează imediat 

aparatul de la rețeaua electrică.  

La punctul Ecran de plumb de grosime adecvată sau echivalent pentru pereți, uși, 

podele, tavane și bariera operatorului, în conformitate cu cerințele (IAEA) ANSP și 

ANRANR privind barierele de radioprotecție.Dacă ne referim la proiectul de calcul de 

protectie radiologica, va rog mentionati.Ecran de protectie poate fi calculat numai 

dupa ce vom sti: incaperile,grosimea peretilor,tavanelor,usilor...etc.unde va fi instalat 

CT.  

Injector – Capacitatea seringa – 0-500 ml.  

Seringi standart pentru injector au 100 si 200 ml. Va rugam modificati parametrul 

0-200ml.  

Cerintele electrice – Puterea UPS si timpul de lucru.  

Daca a fost solicitat generator de 100kW, puterea UPS la intregul sistem trebuie 

sa fie mai mare -125kVa. Daca cerintele la generator vor fi mai mici (75kw), UPS 

solicitat de 90kVa va fi sufucient. Tensiunea nominala pentru aparate noi - 3 faze 400V 

50Hz. Calculele privind timpul de lucru autonom al UPS se calculeaza la puterea 

maximala si este din rindul 5,7,10, 12, 15, 20, 30 min. In cazul dat pentru mentinerea 

timpului de lucrul de 30 min va fi necesar instalare a 2 dulapuri pentru acumulatoare 

+ 1 dulap - UPS, ce va ridica pretul ups-lui si a mari suprafata de instalare si conditii 

tehnice pentru instalare UPS-lui (conditionarea, camera tehnica, alarma 

antiincendiara etc) Aparatul de tomografie consuma puterea maximala pina la 1-2 min 

depinde de tipul investigatiei. In regim de astepatare aparatul poate sa lucreze pina la 

30 de minute, statiile de lucru si postprocesare tot va fi functionale. In proiecte 

standarte timpul de lucru la UPS nu depaseste 5-10 minute. Timpul aceasta este necesar 

pentru efectuarea investigatiei cu contrast (nu pierdem contrast), trecerea sistemei AVR 

la alta sursa (Genereator etc), salvarea aparatului de la fluctuatii de tensunea din retea 

electrica, deconectarea aparataului corecta si racirea corecta a tubului dupa pierderei 

tensiunii de intrare.Pentru UPS trebuie sa fie indicate in dependenta de puterea 

generatorului si timpului de lucru.  

Tinind cont de cele expuse mai sus si in conformitate cu art 26(3,5) si art.69 (5) 

din Legea privind achizitiile publice Nr.131 din 033.07.2015, solicitam sa fie modificat 

caietul de sarcini la licitatia Publica Nr. 21066478 privind “Achiziționarea 

computerelor tomograf, conform necesităților IMSP”.  

PS: Ar fi bine daca Beneficiarii ar organiza o sedinta privind caietul de sarcini 

la licitatia Nr.21066478 privind “Achiziționarea computerelor tomograf, conform 

necesităților IMSP”” 

În acest context, este evident, în opinia Agenției, că nu poate fi exclus faptul că 

documentația de atribuire atacată ar putea să excedeze cadrul legislativ în domeniu, 
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respectiv, ar putea fi de natură să producă prejudicii și ar încălca totodată principiul 

utilizării eficiente a banilor publici, asigurării concurenței, imparțialității, tratamentului 

egal și al nediscriminării prevăzute de art. 7 din legea prenotată. 

Totodată, se constată că fondul cauzei nu poate fi soluționat înainte de primirea 

explicațiilor formulate de către autoritatea contractantă, astfel cum prevede art. 85 alin. 

(13) din aceeași lege, iar având în vedere termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la 

alin. (17) din articolul menționat pentru soluționarea acesteia în fond, este iminent faptul 

ca decizia Agenției în acest sens să fie adoptată după termenul-limită de depunere a 

ofertelor stabilit de către autoritatea contractantă, acesta în speță fiind data de 

07.12.2022.  

Astfel, într-o eventuală admitere (total sau parțial) a pretențiilor contestatorului, 

dispunerea măsurilor de remediere după termenul-limită de depunere al ofertelor este 

lipsită de eficiență și, drept urmare, în astfel de condiții, devine inevitabilă anularea 

procedurii de atribuire. Totodată, adoptarea unei eventuale decizii care efectiv nu va 

putea fi executată constituie o încălcare a drepturilor tuturor subiecților procedurii de  

atribuire. 

Suplimentar, în vederea aplicării prevederilor prenotate, Agenția a ținut cont și de 

măsura în care suspendarea executării actului administrativ este în corelație cu obiectul 

acțiunii înaintate și, consecințele acestei măsuri provizorii asupra interesului public, în 

măsura în care, aceasta va permite continuarea procedurii de achiziție publică cu 

atribuirea unui contract în acest sens.  

Astfel, finalitatea procedurii de atribuire din speță depinde de decizia ce urmează 

a fi luată cu referire la contestația ce formează fondul cauzei, ceea ce constituie un caz 

temeinic justificat și previne producerea unor pagube contestatorului printr-o eventuală 

înlăturare nejustificată din cadrul procedurii de achiziție publică, astfel încât 

suspendarea acesteia, în speță termenul-limită de depunere și deschidere a ofertelor, 

apare ca fiind necesară. De altfel, prin această măsură interimară se protejează atât 

interesele autorității contractante prin asigurarea satisfacerii, în condițiile Legii nr. 

131/2015 a necesității sale, inclusiv prin promovarea concurenței între operatorii 

economici, garantarea tratamentului egal și nediscriminarea acestora și asigurarea 

utilizării eficiente a fondurilor publice, cât și interesul contestatorului de a participa în 

cadrul procedurii de atribuire și de a dispune de șanse egale față de toți participanții de 

a deveni, în condițiile legii, contractant. 

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 85 alin. (14) și art. 86 alin. (3) din Legea 

nr. 131/2015, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, 

d i s p u n e: 

Se suspendă procedura de achiziție publică nr. MD-1667232545265, în partea ce 

ține de termenul-limită de depunere a ofertelor, până la adoptarea unei decizii pe 

marginea contestației nr. 02/949/22 din 10.11.2022, depusă de către IM „Vivamed 
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International” SRL sau până a lua act Agenția, de eventuala renunțare la contestația în 

cauză de către operatorul economic care a formulat-o.  

Decizia este obligatorie pentru părți. Decizia poate fi atacată în ordinea contenciosului 

administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău, str. Kiev 3) în termen de 

5 de zile de la comunicare. 

Președintele completului     Gheorghe GHIDORA  

Membru       Steluța VINTILĂ 

Membru       Aliona OBOROCEANU 


